
HABEN SIE AN ALLES GEDACHT?  
Bitte bei jeder Pumpen-Rücksendung beilegen:
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Rücksendeformular (ausgefüllt)

Originalkarton der Flocare® Infinity™ Pumpe bitte aufbewahren und für die Rücksendung verwenden.

Flocare® Infinity™  
Enterale Ernährungspumpe
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Schraubhalterung

3 4

Netzteil (auch defekt)

Nutricia Deutschland: Nutricia GmbH / Postfach 2769 / D-91015 Erlangen
Telefon 09131 7782 0 / information@nutricia.com / www.nutricia.de

Nutricia Österreich: Nutricia GmbH / Technologiestraße 10 / A-1120 Wien 
Telefon 01 6882626 0 / office.austria@nutricia.com / www.nutricia.at
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