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BOLUSGABE
SONDEN-
NAHRUNG



BOLUSGABE SONDENERNAHRUNG
(EINZELPORTIONEN)

SO FUHREN SIE die Bolusgabe durch

0 SchlieRen Sie die Ritsch-Ratsch-Klemme an der
Sonde und 6ffnen Sie den Sondenkonnektor.

e Ziehen Sie 20-40 ml Spulflussigkeit auf. Verschrauben
Sie nun die ENFit Spritze mit der Sonde.

9 Offnen Sie anschlieRend die Ritsch-Ratsch-Klemme
an der Sonde und verabreichen Sie langsam die

Flussigkeit. Abschlieend sollten Sie die Klemme .
wieder schlieRen und die ENFit Spritze entfernen. \“( K‘M
)
e Schutteln bzw. schwenken Sie die Sondennahrung e %l, ;
vorsichtig. Vermeiden Sie dabei unbedingt eine = »
Blasenbildung. ‘M

e Klappen Sie die Verschlusskappe des SmartPacks
auf und verschrauben Sie den Bolusadapter mit
dem SmartPack.

G Ziehen Sie als nachstes mit der ENFit Spritze
die Sondennahrung auf.




BOLUSGABE SONDENERNAHRUNG
(EINZELPORTIONEN)

SO FUHREN SIE die Bolusgabe durch

a Verschrauben Sie nun die ENFit Spritze mit dem
Sondenkonnektor.

6 Offnen Sie die Klemme und verabreichen Sie die
Nahrung langsam durch leichten Druck auf den Kolben
der ENFit Spritze.

Q SchlieRen Sie anschliekend die Klemme und
entfernen Sie dann die ENFit Spritze. Wiederholen
Sie den Vorgang so oft, bis die gewinschte Nahrungs-
menge verabreicht wurde.

@ Spulen Sie am Ende mit 20-40 ml Flussigkeit.
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BOLUSGABE
SONDENNAHRUNG

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO BOLUSGABE SONDENNAHRUNG

www.nutricia.de/services/produktservices/videos/bolusgabe-von-sondennahrung
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